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" DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL 36066001-044-18
JUNTA DE ACLARACIONES
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En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:00 horas del dia 20 de Julio
de 2018, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 28 numeral 4° y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios Plblicos del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdireccién de
Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en la calle Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia
Burécratas Municipales, del municipio de Colima; se reunigron los funcionatios participantes cuyos
nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaracion a la
convocatoria que establece las Bases de la Licitacion Publica Nacional nimero 36066001-044-18, PARA
LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO FUERA DE CATALOGO PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE
ANEXO IV 2018

El acto fue presidido por el Lic. Mario Alberto Vuelvas Reyna, Jefe del Departamento de Adquisiciones

{5y
k

de los Servicios de Salud del Estado de Colima, quien fue autorizado mediante oficio f)ié]
fecha 20 del mes y afio en curso, y firmado por la Directora Administrativa de los Servicios de Salud del
Estado de Colima, la LAET Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, quien dio la bienvenida a todos fos
asistentes. Y a continuacion, expuso las siguientes consideraciones que se deberén tomar en cuenta de

manera estricta en esta licitacion;

1. Las ofertas deberdn presentarse cbligatoriamente con fos formatos contenidos en las bases, y
los formatos de propuestas técnicas y econdmicas deberdn estar debidamente firmados por el
representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ¢ lacrado, lo cual, lo compromete a
entregar aquellos bienes conforme a la descripcién detallada en el anexo 1 de las mismas. No se
aceptard la presentacién de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, dnicamente
aceptara la presentacién de una oferta. '

2. Se hace la siguiente aclaracidn por parte de la convocante:

Partida numero 1 Ultrasonografo, caracteristicas téchicas
DICE: TRASDUCTOR CONVEXO DE 2 A 6 MHZ, CON ARMONICAS
DEBE DECIR: TRASDUCTOR CONVEXO DE 2 A 8 MHZ, CON ARMONICAS
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3. Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo v legal presentadas por escrito y dentro

del plazo establecido en las bases, se

destaca que las aclaraciones a las mismas se

proporcionaran a los participantes de este acto, y que son a saber la siguientes:

PREGUNTAS DEL LICITANTE: GRUPO REINET SA DE CV

o

PARTIDA1
Ultrasonografo.
3.1 Doppler color, doppler poder direccional

Pregunta:

Debemos entender que bastara con presentar
Doppler poder o Doppler color.

¢Es correcta nuestrag apreciacion?

DE CARACTER TECNICO

No es correcto, favor

proporcionada por la convocante en las boses de
esta licitacion. Herramienta indispensable para
saber la direccién de los flujos con mayor
sensibilidad

PARTIDA 1

Ultrasonografo.

3.2 Doppler continuo, que tenga crecimiento a
futuro.

Pregunta:

Debemos entender que el equipo deberd contar con
Doppler continuo.

¢Es correcta nuestra apreciacion?

No es correcta su apreciacion, el equipo deberd
tener crecimiento a futuro para doppler continuo,
no es necesario que se impacte en la propuesta
econdémica, pero si se debe mencionar en la
propuesta técnica que el equipo pueda crecer a
dicha caracteristica

PARTIDA 1
Ultrasonografo.
5.- Monitor de alto resolucion de 19”

Pregunta:

Con el fin de fomentar la libre participacién,
solicitamos amablemente a la convocante permita
ofertar una pantalla de 17 pulgadas, ya que en esta
se pueden visualizar adecuadamente las imdgenes
de fos estudios adquiridos.

¢Se acepta nuestra propuesta?

fa convocante en las bases de esta licitacién. Ya
que nos garantiza tener una visién mds amplia y
por ende un mejor diagnédstico

PARTIDA 1

Uftrasonografo.

8.1.- Con capacidad de crecimiento a Elastografia
de Mama, tiroides y cérvix

No es correcta su apreciacion, el equipo deberd
tener crecimiento a futuro para efastografia de
mama, tiroides en transductor lineal y cérvix para
transductor endocavitario, no es necesario que se
impacte en la propuesta econdmica, pero si se

No se acepta su propuesta, se solicita amablemente
que se apegue a la ficha técnica proporcionada por
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Pregunta:

Debemos entender que el equipo deberd contar con
la capacidad de adquirir imdgenes elastogrdficas de
mama y tiroides.

¢Es correcta nuestra apreciacion?

debe mencionar en la propuesta técnica que el
equipo pueda crecer a dicha caracteristica.

PARTIDA 1
Ultrasonografo.
11.- Canales de procesamiento del sistema: 64,512,

Pregunta:

Con la finalidad de brindar al usuario una mejor
calidad de imagen sugerimos amablemente a la
convocante que el equipo deba contar con al menos
73,000 canales digitales.

éSe acepta nuestrag propuesta?

Se gcepta su propuesta sin ser limitante para fos

demads licitantes hacerlo de esta manera

PARTIDA 1

Ultrasonografo.

20.- Memoria de Cine o Cineloop de 45,000
cuadros.

Pregunta:

Debemos entender que se requiere revisar el
cineloop cuadro por cuadro o un cineloop de al
menos 2000 cuadros.

¢Es correcta nuestra apreciacion?

No es correcta su apreciacion, se solicita
amablemente que se apegue a la ficha técnica
proporcionada por la convocante en las bases de
esta licitacion. Ya que nos garantiza tener una
vision mds amplia y por ende un mejor dingndstico

PREGUNTAS DEL LICITANTE: INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA SA DE CV

1) Numeral 3.18. Menciona que la garantia
sera de un afto y en la partida nitmero 1
(ultrasondgrafo) en el cuerpo de las
especificaciones menciona que son 2 afios,
podrian aclarar cudl es el dato correcto?

DE CARACTER ADMINISTRATIVO

iy
UN ANO DE GARANTIA

B).- DE CARACTER TECNICO
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Referencia
PARTIDA 1 ULTRASONOGRAFO

1.- Dice: doppler continuo que tenga crecimiento
futuro

Pregunta: Entendemos que el texto “que tenga
crecimiento a futuro” se trata de un efror de texto
va que el Doppler continuo en si no tiene capacidad
de crecimiento a futuro, por lo cual entendemos
que en este punto se refieren a que el equipo
cuente con Doppler continuo, es esto correcto?

2.- Dice: Monitor de alta resolucion de al menos 19
pulgadas

Pregunta: Solicitamos que el monitor tenga una
tolerancia de +/- 2 pulgadas, lo cual no demerita la
calidad ni la presentacion de las imagenes, se
acepta?

3.- Dice: Mediciones cardiacas
Pregunta: Entendemos que el drea a la cual va
destinado el equipo es el area de Salud Materna y
Perinatal, por lo cual consideramos que este punto
es opcional, es esto correcto?

4.- Dice: Canales de procesamiento del sistema:
64,512

Pregunta: Este nimero de canales es solicitado, por
lo general, en los equipos de ultrasonido de alta
especialidad como o es cardiologia principalmente;
toda vez que el area de aplicacion sera Salud
Materna y Perinatal consideramos que los canales
de procesamiento minimo debieran ser 11,000
como minimo ya que de lo contrario se estaria
ofertando un equipo con perfil de especialidad
cardiofdgico cuyo costo se incrementaria de
manera considerable y que no se le va a dar ese
uso, es esto correcto?

5.- Dice: Con posible capacidad de crecimiento para
incorporar software 3D/4D

Pregunta: Entendemos que este punto es opcional,
es esto correcto?

DEL ESTADO DE COLIMA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO 1V 2018
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No es correcta su apreciacion, el equipo deberd tener
crecimiento a futuro para doppler continuo, no es
necesario que se impacte en la propuesta econémica,
pera si se debe mencionar en la propuesta técnica
que el equipo pueda crecer a dicha caracteristica.

No se acepty su propuesta, se solicita amablemente
que se apegue a la ficha técnica proporcionada por la
convocante en las bases de esta licitacion. Ya que nos
garantiza tener una vision mas amplia y por ende un
mejor diagndstico.

No es correcta su apreciacion, el equipo deberd tener
opcidn a crecimiento para mediciones cardiacas, no
es necesario que se impacte en la propuesta
econdmica, pero si se debe mencionar en la
propuesta técnica que el equipo pueda crecer a dicha
caracteristica.

No es correcta su apreciacion, se solicita
amablemente que se apegue a la ficha técnica
proporcionada por la convocante en las bases de
esta licitacion. Ya que nos garantiza tener una vision
mdas amplia y por ende un mejor diagndstico.

No es correcta su apreciacion, se solicita
amablemente que se apegue a la ficha técnica
proporcionada por la convocante en las bases de

esta licitacion. Ya que nos garantiza tener una w'sién(
mds amplia y por ende un mejor diagndstico.
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6.- Dice: Memoria cine de 45,000 cuadros maximo

Pregunta: Consideramos que existe un error en
este numeral ya que en las fichas propuestas por
CENETEC tanto para el ultrasondgrafo basico
doppler color como para el ultrasonografo
avanzado Doppler color, describen una memoria de
cine o cineloop de 500 cuadros como minimo v el
solicitar 45,000 es incrementar 90 veces dicha

capacidad, lo cual consideramos rebasa el uso que|.

se le va a dar el equipo, por lo anterior entendemos
gue se solicita una memoria de 500 cuadros como
minimo, es esto correcto?

7.- Dice: Con capacidad de conectividad DICOM 3.0
Pregunta: Solicitamos se nos aclare a qué equipo
y/o sistema (PACS), el equipo serd conectado para
el manejo de las imagenes, ya que si éste va a estar
aislado o sin conexién, cohsideramos que este
punto no tendria sentido y por otro lado solo
incrementarfa el costo del mismo, nos podrian
confirmar si este punto es opcional?

8.- Dice: UPS de daoble conversion con supresor de
picos

Pregunta: Solicitamos este punto sea opcional para
no incrementar el costo del equipo, se acepta?

9.- Dice: 1000 DVD-R INCLUIDOS

Pregunta: Con la finalidad de no incrementar el
costo del equipo, solicitamos poder ofertar 100
DVD-R, se acepta?

PARTIDA 8 BASCULA ELECTRONICA CON
ESTADIMETRO

1) Solicitan dimensiones de 294 x831x 416
mm. Con la finalidad de no limitar la
participacién y contar con mas opciones
para la convocante, solicitamos de la
manera mas atenta se nos permita ofertar
dimensiones de: 360 x 1020 x 520 mm, ya
que esto no afecta el funcionamiento de la

No es correcta su apreciacion, se solicita
amablemente que se apegue a la ficha técnica
proporcionada por la convocante en las bases de
esta licitacion.

No es correcta su apreciacion, se solicita
amablemente que se apegue a la ficha técnica
proporcionada por la convocante en las bases de
estaq licitacion.

No se acepta, apegarse o bases

No se gcepta, se solicita amablemente que se apegue
a la ficha técnica proporcionada por la convocante
en las bases de esta licitacién

No sé acepta, apegarse a bases
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bascula. ¢Se acepta nuestra solicitud?

2) Solicitan dimensiones de plataforma de 272
X 75 x 280 mm. Con la finalidad de no No se acepta, apegarse a bases
limitar la participacién y contar con mas
opciones para la convocante, solicitamos
de la manera mas atenta se nos permita
ofertar una plataforma con las siguientes
dimensiones: 310 x 63 x 360 mm, ya que
esto no afecta el funcionamiento de la
bascula. {Se acepta nuestra solicitud?

PARTIDA 10 BASCULA ELECTRONICA CON
ESTADIMETRO

1)} Solicitan dimensiones de 294 x 831x 416
mm. Con la finalidad de no limitar la
participacién y contar con mas opciones
para la convocante, solicitamos de la
manera mas atenta se nos permita ofertar
dimensiones de: 360 x 1020 x 520 mm, ya
que esto no afecta el funcionamiento de la
bascula. ¢Se acepta nuestra solicitud?

2) Solicitan dimensiones de plataforma de 272
X 75 x 280 mm. Con la finalidad de no
limitar la participacién y contar con mas
opciones para la convocante, solicitamos -
de la manera mas atenta se nos permita
ofertar una plataforma con las siguientes
dimensiones: 310 x 63 x 360 mm, va que
esto no afecta el funcionamiento de la
bascula. ¢Se acepta nuestra solicitud?

No, favor de apegarse a la ficha técnica

No, favor de apegarse a la ficha técnica

PREGUNTAS DEL LICITANTE: SH DIAGNOSTICA SA DE CV

ACTER ADMINISTRATIVO

SRR T
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3.11 ACREDITACION DE SOLVENCIA ECONOMICA DEBERA PRESENTAR LOS PAGOS PROVISIONALES DE
Presentar Original y copia simple para su cotejo de la | LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, MAYO Y
LOS ESTADOS FINANCIEROS DESDE SU

) ) o CONSTITUCION A LA FECHA DEL ACTO DE
préximo anterior con sus anexos y acuse de recibido. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

dltima declaracién anual correspondiente al ejercicio

Nuestra empresa fue constituida el 13 de febrero de
2018, por lo cual no estamos obligados a presentar
declaracion anual correspondiente al ejercicio préximo
anterior, se nos permite presentar carta bajo protesta de
decir verdad donde expresemos que fuimos constituidos
en la fecha mencionada para solventar el punto 3.117?

i : e ; o BH =
Referente al pago de las bases de la licitacién NO. | SE ACEPTA PRESENTAR EL RECIBIO DE PAGO DELA
36066001-037-2018 la cual fue cancelada es posible | LPN NUMERO 36066001-037-18 LA CUAL FE

que se presente el mismo recibo de pago para la para | CANCELADA

la ficitacién NO. 36066001-044-18 O se paga
nuevamente y se autoriza el rembolso.

PREGUNTAS DEL LICITANTE: EQUIPOS MEDICOS DENAMED S$A DE CV M

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO
— — S —
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PREGUNTA 1, INCISO 3.12, PAGINA 17, LICENCIA
DE GIRO EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE.: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA
CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR AVISO DE

FUNCIONAMIENTOQ ¢SE ACEPTA? &
PREGUNTA 2, PAGINA 31, |INCISO A)|SEACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EL
LICITANTE, PUNTO 4: DEBIDO A QUE ES DE VITAL
IMPORTANCIA  PODER COTEIAR QUE LOS
CERTIFICADOS ENTREGADOS EN COPIA SIMPLE
SEAN VERIDICOS Y QUE ADEMAS EN LAS PREVIAS
CONVOCATORIAS LA CONVOCANTE SOLICITABA
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ESTE REQUISITO comMo OBLIGATGRIO
HACIENDONOS A LOS PARTICIPANTES INVERTIR
PARA CONSEGUIR ESTOS DOCUMENTOS
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE
NOS PERMITA OFERTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD
EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA
SIMPLE ¢SE ACEPTA? ‘ _
PREGUNTA 3, PAGINA 31, INCISO A)|DISTRIBUIDOR PRIMARIO SE REFIERE A LA
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EL|EMPRESA FILIAL '
LICITANTE, PUNTO 3: SOLICITAMOS AMABLEMENTE
A LA CONVOCANTE NOS ACLARE 5! POR
DISTRIBUIDOR PRIMARIO SE REFIERE A LA
EMPRESA FILIAL Y/O QUE ES DUENA DE LOS
REGISTROS SANITARIOS EN MEXICO.

PREGUNTA 4, PAGINA 31, INCISO A)|NO SEACEPTA, APEGARSE A BASES
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EL
LICITANTE, PUNTO 2: SOLICITAMOS AMABLEMENTE

A LA CONVOCANTE SE PERMITA AMPLIAR LA FECHA

DE RECEPCION DE LAS MUESTRAS Y QUE ABARQUE

UN RANGO DE 24 HORAS ANTES DE IA

PRESENTACION A 24 HORAS DESPUES DE LA

PRESENTACION ¢ SE ACEPTA? ’
PREGUNTA 5, PAGINA 14, NUMERAL 3 REQUISITOS | NO SE ACEPTA, LOS SERVICIOS DE SALUD NO

QUE DEBERAN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS|REQUIREN DE ESTE TIPO DE GARANTIA, YA QUE

LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACION DE | ADICIONALMENTE SE REALIZAN LICITACIONES
PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS | POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO.
TECNICAS Y ECONOMICAS DE LA LICITACION:
DEBIDO A QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE LAS
EMPRESAS LICITANTES CUENTEN CON UN CUERPO
TECNICO CAPACITADO PARA ATENDER CUALQUIER
PROBLEMATICA CON LOS EQUIPOS Y DEBIDO A LA
NATURALEZA DE ESTOS, SOLICITAMOS
AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PEDIR COMO
REQUISITO CONTAR CON INGENIEROS BIOMEDICOS
Y/O ELECTROMEDICOS Y COMPROBAR QUE

COLABORAN EN LA EMPRESA PRESENTANDO ALTA C
EN EL IMSS Y/O ACTA CONSTITUTIVA ¢SE ACEPTA?

B).- DE CARACTER TECNICO

PREGUNTA 1, ANEXO NUMERC 1 TEC
PARTIDA 1. SOLICITAN ZOOM DE LECTURA Y |demds licitantes hacerlo de esta manera
ESCRITURA CON AL MENOS SEIS NIVELES

PREGUNTA: HOY EN DIA EL ZOOM ES
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IMPORTANTISIMO PARA EL ANALISIS Y ESTUDIO DE
LA ESTRUCTURAS PEQUENAS, Y GRACIAS A EL
AVANCE EN LO MONITORES Y LA RESOLUCION EL
ZOOM ES VITAL EN LOS ESTUDIOS DE
ULTRASONIDO Y LO MINIMO QUE SE UTILIZAN SON
10X, LOS 6X QUE SOLICITAN SON MUY POCOS Y
SON ESPECIFICOS DE EQUIPOS LIMITADOS

POR LO QUE SOLICITO SE ACEPTE OFERTAR ZOOM
DE AL MENOS 10X Y LA POSIBILIDAD DE TENER UN
ZOOM DE PANTALLA COMPLETA DE ACUERDO AL
TAMARNO DEL MONITOR, ¢SE ACEPTA?

PREGUNTA 2, ANEXO NUMERO 1 TECNICO,
PARTIDA 1. SOLICITAN: AJUSTE DE CURVA DE
GANANCIA TGC MEDIANTE OCHO CONTROLES
INDEPENDIENTES.

PREGUNTA: HOY EN DIA ADICIONAL AL TGC,
COMO HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA IMAGEN, SE TIENE EN TODOS LOS EQUIPOS EL
LGC IGUAL DE 8 CONTROLES INDEPENDIENTES, AS|
CON ESTAS 2 HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO
DE IMAGEN, SE MEJORA EN DEMASIA EL RANGO
DE LOS DIAGNOSTICOS, POR LO QUE SOLICITO SE
ACEPTE OFERTAR UN EQUIPO. CON AJUSTES DE
CURVA DE GANANCIA TGC MEDIANTE OCHO
CONTROLES INDEPENDIENTES Y AJUSTE DE CURVA
DE GANANCIA LGC CON OCHO CONTROLES
INDEPENDIENTES ¢SE ACEPTA?

Se acepta su propuesta sin ser limitante para los
demds licitantes hacerlo de esta manera

PREGUNTA 3, ANEXO NUMERO 1 TECNICO,
PARTIDA 1. SOLICITAN: CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO DE AL MENQS 500GB.
PREGUNTA: EN LA CEDULA SOLICITAN UN RANGO
DINAMICO ALTO, TAMBIEN SOLICITAN UNA
CANTIDAD DE CANALES DIGITALES ALTOS PERO LA
MEMORIA DEL EQUIPO ES 500GB ES MUY POCO
PARA LA MEMORIA DEL SISTEMA, HOY EN DIA LA
MEMORIA SE MIDE EN TERABYTES. POR LO QUE
SOLICITO SE ACEPTE OFERTAR UN EQUIPO CON AL
MENOS 1 TB DE MEMORIA. ¢SE ACEPTA?

Se acepta su propuesta sin ser limitante para los
demds licitantes hacerlo de esta manera

PREGUNTA 4, ANEXO NUMERO 1 TECNICO,
PARTIDA 1. SOLICITAN: MONITOR DE ALTA
RESOLUCION DE AL MENOS 19 PULGADAS

PREGUNTA: HOY EN DIA PARA EL MANEJO DE LAS
FUNCIONES DELOS EQUIPOS SE DEBE CONTAR CON
UNA PANTALLA LED EXTRA PARA EL MANEJO Y

No se acepta, favor de apegarse a bases
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DESPLIEGUE DE FUNCIONES QUE FACILITAN LA
INTERACCION CON EL EQUIPO, POR LO QUE
SOLICITO SE ACEPTE OFERTAR UN MONITOR EXTRA
DE 10.4 PULGADAS O MAYOR DE LEDS, PARA EL
MANEJO Y DESPLIEGUE DE FUNCIONES DEL
EQUIPO, ¢SE ACEPTA?

PREGUNTA 5, ANEXO NUMERO 1 TECNICO,
PARTIDA 1. SOLICITAN: MEMORIA CINE DE 45,000
CUADROS MAXIMO

PREGUNTA: LA MEMORIA DE CINE EN LOS
ESTUDIOS DE ULTRASONIDO ES MUY IMPORTANTE
SOBRE TODO LA TIPO LOOP, RETROSPECTIVA Y
PROSPECTIVA, DONDE SE BUSCA REVISAR UN
CICLO DENTRO DEL ESTUDIO POR LO QUE LA
MEMORIA QUE SOLICITAN ES MUY BAJA Y SOBRE
TODO LIMITANDOLA, A MAXIMO ESTA PEQUENEZ
DE MEMORIA.

POR LO QUE SOLICITO SE ACEPTE OFERTAR UN
EQUIPO CON MEMORIA EN CINE LOOP ©
MEMORIA RETROSPECTIVA Y PROSPECTIVA VE DE
AL MENOS 190,000 IMAGENES O 480 SEGUNDO O
MAS. ¢SE ACEPTA?

se acepta, sin ser limitante para los demas

PREGUNTA 6, ANEXO NUMERO 1 TECNICO,
PARTIDA 1. SOLICITAN:  TRANSDUCTOR
ELECTRONICO MULTIFRECUENCIA O DE BANDA
ANCHA ENDOCAVITARIO CON RANGO DE 4 MHZ A
9 MHZ, CON ARMONICAS

PREGUNTA: EN EL ESTUDIO DONDE SE UTILIZA EL
TRANSDUCTOR  ENDOCAVITARIO SE  BUSCA
VISUALIZAR ESTRUCTURAS QUE ESTAN MUY A LA
SUPERFICIE O PEGADOS AL TRANSDUCTOR, Y DE
DIVERSAS DENSIDADES, POR LO QUE SE REQUIERE
RANGOS DE MHZ MAS AMPLIOS, EL RANGO QUE
SOLICITAN DE 4 A 9 ES MUY CORTO Y CLARAMENTE
SE VE QUE PERTENECE A UN EQUIPO MUY
LIMITADO. HOY EN DiA SE BUSCAN RANGOS MAS
AMPLIOS POR LO QUE SOLICITO SE ACEPTE
OFERTAR UN TRANSDUCTOR DE 3MHZ O MENOR
A 12 MHZ O MAYOR, ¢SE ACEPTA?

Se acepta, sin ser una limitante para los demdas

=

PREGUNTA 7, ANEXO NUMERO 1 TECNICO,
PARTIDA 1. SOLICITAN: CON 256 TONOS DE GRIS
PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES LA MISMA
CANTIDAD DE TONOS EN COLOR FAVOR DE
ACLARAR.

Favor de apegarse a la ficha técnica anexa en las
bases
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PREGUNTA 8, ANEXO NUMERO 1 TECNICO,
PARTIDA 2, PAGINA 33:

DICE, PANTALLA LCD DE 5.7” DE ALTA RESOLUCION,
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA
OFERTAR PANTALLA LCD DE 7 SEGMENTOS PARA 2
CANALES {FRECUENCIA CARDIACA Y CONTRACCION
UTERINA), ¢SE ACEPTA?

Se acepta, sin ser una limitante para las demds

C) -DE CARACTER LEGAL

PREGUNTA 1, INCISO 5.1, PAGINA 21: CON EL AFAN
DE NO ENCARECER MAS LA PROPUESTA
ECONOMICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA
CO:NVOCANTE SE PUEDA REDUCIR EL IMPORTE DE
LA FIANZA DE UN 20% A UN 10% DEL MONTO
AD:JUDICADO ANTES DE IVA, ¢SE ACEPTA?

NO.SE ACEPTA APEGARSE LO SOLICITADO EN
BASES

PREGUNTA 2, INCISO 5.2, PAGINA 23: CON EL AFAN
DE NO ENCARECER MAS LA PROPUESTA
ECONOMICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA
CONVOCANTE BASTE CON ENTREGAR UNA SOLA
FIANZA POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO EN
LA QUE SE PUEDAN ENGLOBAR TANTO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMO VICIOS
OCULTOS ¢SE ACEPTA?

NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN
BASES

: DIAGNOSTIC SOLUTIONS SAPI DE CV

RESPUESTAS

PREGUNTAS DEL LICITANTE
DE CARACTER TECNICO
PREGUNTAS
Partida 4
Pregunta 1

{Se permite ofertar sistema de un solo tubo a
modo de que sea mas facil su uso?

Pregunta 2

Se solicita Microfiltros que protegen la valvula
de purga. Solicitamos que sea opcional de
acuerdo a la tecnologia de cada fabricante,
ademas que el sistema de purga y de medicidn
noi son sensibles a organismos y no son
transmitibles a paciente o usuario. iSe

No se acepta, favor de apegarse a bases

No se acepta, favor de apegarse a bases
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acépta?

Pregunta 3

Se[solicita membrana de carga de presién de
hasta 600 mmHg

Seirefiere que el sistema de membrana con
carga de hasta 600 mmHg es lo equivalente a
unisistema de diafragma con carga de hasta
600 mmHg siendo lo mismo solicitado en la
descripcién técnica. ¢Es correcto?

Prc}:gunta 4

Solicitamos que el mango o cuchara de la
valvula sea de acero inoxidable o metilica, de
aclerdo a cada fabricante. éSe acepta?

Pregunta 5
éSe acepta tolerancia de +/- 3mmHg?

Pregunta 6

Solicitamos se permita ofertar de manera
grafica las caracterisiticas gue son obvias y no
seidescriben de manera textual en catdlogos.
éSe acepta?

Es correcto su apreciacion

No se acepta, favor de apegarse a bases

No se acepta, Favor de apegarse a bases

No se acepta, favor de apegarse a bases

Partida 5

Prfegunta 7

Favor de confirmar si el estetoscopio de
cébsula doble debera ser de construccion de
acero inoxidable de auriculares y de la capsula
talfnbién de acero inoxidable, con la finalidad
de que se oferten bienes de calidad. Se
acepta?

No se acepta, favor de apegarse a bases

Partida 6

Pregunta 8

Se solicita Juego de 5 frecuencias, sin embargo
selenlistan 6. Debemos entender que se debe
ofertar 5 frecuencias de 128, 256, 512, 1024 y
2048 Hz. ¢ Es correcto?

Pregunta 9
En caso de ser negativa la respuesta anterior,

Es correcto su apreciacién

Se respondid de manera afirmativa la

el |

L
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¢Se permite ofertar un diapasén con un rango
mds amplio de frecuencia siendo esta
frecuencia de 4096 Hz?

Prégunta 10
&Sé permite ofertar diapasones de material de
acero niquelado?

pregunta anterior

No se acepta, favor de apegarse a bases

Partida 7

Prégunta il.

Solicitamos a la convocante se permita ofertar
Ofif:almoscopio con iluminacién
halégeno/xenon de 3.5V. ¢Se acepta?

Pregunta 12.

So!icitamos se acepte cabezal de Oftalmoscoio
coh 18 lentes de enfoque con una gama de
di(j}ptrias de -20 a +20. Se acepta?

Prégunta 13

Solicitamos a la convocante se permta ofertar
bateria ion Litio recargble de 3.5V, que es una
bateria de largo tiepo de vida util, alta
defnsidad energética. éSe acepta?

Prégunta 14

Es'posible ofetar como alternativa al mango de
cohstruccién de aleacion bronce cromado, un
méngo metdlico como alternativa, cuyo
material es resistente y de vida (til confiables
somo se solicita en bases. ¢Se acepta?

No se acepta, favor de apegarse a bases

No se acepta, favor de apegarse a bases

Se acepta, sin ser fimitante para los demds

No se acepta, favor de apegarse a bases

Partida 8

Pregunta 15

Respecto al punto donde indica que se
reiquiere muestra fisica, éSe refiere a que el
dia de la presentacién de propuestas, se haga
una muestra fisica del equipo?

Pregunta 16

A modo de ofertar una bascula que ofrezca
ur@a rango mas amplio de pesos, éSe puede
ofertar una béscula con una capacidad de 250
Kg?

Es correcta su apreciacion

No se acepta, favor de apegarse a bases
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Pregunta 17.

Solicitamos a la convocante se permta ofertar
bascula con dimensiones de 36.3x132.1x49.5
cm!‘ como alternativa a lo solicitado, lo cual no
demerita el correcto funcionamiento de
pesaje de la bascula. éSe acepta?

Pregunta 18

Solicitamos a la convocante se permta ofertar
bascuta con plataforma de dimensiones de
36x6x38 cm como alterntiva a lo solicitad, lo
cual no demerita el correcto pesaje de la
bé%cula. iSe acepta?

Pregunta 19.

Solicitamos a la convocante se permita ofertar
Peiso del equipo de 7.7kg o menor, lo cual no
demerita el correcto pesaje de la bascula. éSe
acéepta?

No se acepta, favor de apegarse a bases

No se acepta, favor de apegarse a bases

No se acepta, favor de apegarse a bases

Partida 10

Pregunta 20

A modo de ofertar una béscula que ofrezca
un:a rango mas amplio de pesos, {Se puede
oﬂ;ertar una béscula con una capacidad de 250
Kgr?

Pregunta 21.

Solicitamos a la convocante se permta ofertar
bé:scula con dimensiones de 36.3x132.1x49.5
cm como alternativa a lo solicitado, lo cual no
demerita el correcto funcionamiento de
pesaje de la bascula. {Se acepta?

Pregunta 22

Solicitamos a la convocante se permta ofertar
béscula con plataforma de dimensiones de
36ix6x38 ¢m como alterntiva a lo solicitad, lo
cual no demerita el correcto pesaje dela
bascula. ¢Se acepta?

Pr!egunta 23, ,
Salicitamos a la convocante se permita ofertar
Peso del equopo de 7.7kg o menor, lo cual no
demerita el correcto pesaje de la bascula. éSe

NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES

NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES

NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES

NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES

=)
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acepta?

Solamto a Ia Convocante, dado que el proceso de
Llc,ltacwn que le antecede 36066001-037-18, ha
sido cancelado y con el fin de no proceder con la
tramitologia de devolucién del importe de este
pako ¥ realizar un nuevo pago, este sea
co:nsiderado como valido en este evento, se
acepta mi propuesta

PREGUNTAS DEL LICITANTE: INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV

BDE CARACTER ADIVIINISTRATIVO

NUMERO 36066001-037-18

SE ACEPTA, PRESENTAR RECIBO DE PAGO DELPN

1.- Ustedes sohcatan monitor de al menos 19
pulgadas, solicitamos atentamente poder ofrecer
un monitor de 15”, ya que el tamafio del monitor
no da ninguna aportacion clinica y el aceptar un
mcfanitor de menor tamafio, no demerita el
funcionamiento def equipo, ése acepta?

DE CARACTER TECNICO

No se acepta, se sohc:ta amablemente que se
apegue a la ficha técnica proporcionada por la
convocante en las bases de esta licitacion

2- Ustedes mencionan 3 diferentes definiciones
dej este equipo, entendemos que solo se deben
referenciar las caracteristicas solicitadas a partir
de la “DESCRIPCION GENERAL:", es esto correcto?

Es correcta su apreciacion.

3.4 ¢Solicitamos atentamente poder referenciar el
teclado alfanumérico en una imagen de nuestro
folleto comercial, se acepta?

Se acepta, sin ser una limitante para los demds

4.- Ustedes solicitan, Trazo Automatico de
Dcfappler, el no ser este un equipo dedicado a
cardiologia, solicitamos atentamente que sea
opcional el ofertar esta caracteristica, ése acepta
nuestra solicitud?

No se acepta, se solicita amablemente que se
apegue a la ficha técnica proporcionada por la
convocante en las bases de esta licitacion
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5.  Ustedes solicitan,” memotia de
airf'tacenamiento de 500 GB”, solicitamos
atentamente se nos permita ofrecer memoria de
alr?"nacenamiento de 220 GB o mayor, ise acepta
nuestra solicitud?

No se aceptun, se solicita amablemente que se
apegue a la ficha técnica proporcionada por fa
convocante en las bases de esta licitacién

6.4 Ustedes solicitan “profundidad de despliegue
de al menos 35 cm”, solicitamos se nos permita
ofl,lecer “nrofundidad de despliegue de 30 cm o
méy‘or", ése acepta nuestra solicitud?

No se aceptd, se solicita amablemente que se
apegue a la ficha técnica proporcionada por la
convocante en las bases de esta licitacion

7. Ustedes solicitan “mediciones en pantalia:
-dis;ftancia de al menos 8 cursores de medicién”,
solicitamos atentamente se nos permita ofrecer
“4i 0 mas cursores de medicién”, ya que por lo
general no es necesario en una misma imagen
hacer mas de 2 o 3 mediciones de distancia, ise
acepta?

No se acepta, se solicita amablemente que se
apegue d fa ficha técnica proporcionada por la
convocante en las bases de esta licitacién

8.- Ustedes solicitan “con interfase en espafiol”,
solicitamos atentamente, para referenciar este
punto, mostrar que en nuestro equipo se pueden
inéresar y programar textos en cualquier idioma,
ése acepta nuestra solicitud?

No se-acepta, se solicita amablemente que se
apegue o la ficha técnica proporcionada por la
convocante en las bases de esta licitacion

9.4  Ustedes solicitan “al menos dos USB
disponibles para la extraccion y transportacién
ré;!)ida de informacién y unidad DVD-R para el
mi:smo fin”, solicitamos atentamente, se nos
pefrmita ofrecer inicamente las unidades USB, ya
qufe el guemar un disco es un proceso iento y
estos dispositivos tienen una capacidad muy
Iirftitada, ése acepta nuestra solicitud?

No se acepta, se solicita amablemente que se
apegue a la ficha técnica proporcionada por la
convocante en las bases de esta licitacion

10- Ustedes solicitan, “Endocavitario con rango
de 4 MHz a 9 MHz”, solicitamos se nos permita
poder ofrecer “con rango de 4 MHz o menor a 8
M}Iz o mayor”, esto con el fin de no limitar la
participacién de mayor proveeduria, ¢se acepta?

No se acepta, se solicita amablemente que se
apegue a la ficha técnica proporcionada por la
convocante en las bases de esta licitacion

11@.- Ustedes solicitan “Convexo de 2 MHz o menor
a 6 MHz o mayor”, solicitamos atentamente poder
offrecer “de 2 MHz o menor a 5.7 MHz o mayor”,
seiacepta nuestra solicitud?

Aclarado en el punto 2 de la presente acta.

en las proposiciones presentadas por los licitantes podrén ser negociadas.

. 4. Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacién, asi como,
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5. El acto de recepcién y apertura de propuestas técnicas y econdémicas se celebrara ef dia 25 de
julio del presente afio, a las 13:00 horas, en tanto que el fallo, se celebrara el 31 de julio del

afio en curso a las 11:00 horas.

6. Se comunica que el registro y todos los eventos seran en la calle Carlos Salazar Preciado #249,

en |la Colonia Burdcratas Municipales, del municipio de Colima.

Si

il otro asunto que tratar se dio por concluida la.Junta de Aclaraciones, siendo las 13:46 horas del dia de
sulinicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificacion a

que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron,

Funcionarios

o

Li¢. Mario Alberto Vuelvas Reyna. ) |
Jefe del Departamento de Adquisiciones -

Lic. Judith Estefania Torres Garcia -
Representante de la Coordinacién de Asuntos (Q
Juridicos

C.P. Maria Elena Veldzquez Cobian / 5 g
Contraloria del Gobierno del Estado Wy, /@W W‘{ -
Ing. Migue! Ignacio Chavoya Loza f

Representante de Servicios de Salud del Estado de

Colima /

Mtra. Carmen Alicia Gileta Alvarez 2 y;
Programa de Salud en fa Infancia y Adolescencia
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